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1. Introdução 

Esquema proposto para diagnóstico laboratorial do ZIKAV por técnicas de isolamento,  RT-PCR e sorologia (IgM/IgG).

Apesar de existirem atualmente testes diagnósticos para ZIKV eles podem reagir de forma cruzada,
sorologicamente, com outros flavivírus, como dengue, febre do Oeste do Nilo e febre amarela gerando
imprecisão no diagnóstico.



Avaliar a acurácia dos
testes sorológicos para
diagnóstico de Zika
disponíveis na literatura.

Objetivo



Acrônimo PICO Critérios de inclusão Critérios de exclusão

População População com suspeita de Zika População sem suspeita de zika

Intervenção Utilizar teste sorológico IgM e IgG para Zika Não fazer diagnóstico para Zika 

Comparadores Fazer o teste PRNT ou RT-PCR NAT

Outcomes/desfechos Informação sobre a acurácia dos testes Ausência de resultados 

Tipo de Estudo Estudos de acurácia de testes diagnósticos, 
revisão sistemática e estudos de ATS, com 
intensidade da associação, estudos de 
Coorte. 

Caso controle, meta-análise e entre outros 

3. Metodologia



3. Metodologia

BASE ESTRATÉGIA

EMBASE Zika Virus; Diagnosis; Diagnostic test

COCHRANE

(("Zika Virus"[Mesh] OR "Zika Virus Infection"[Mesh] OR "NS1 protein, zika virus" [Supplementary 

Concept]) AND ( "Diagnosis"[Mesh] OR "Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Immunologic 

Tests"[Mesh] OR "Clinical Laboratory Techniques"[Mesh] )) AND ( "Diagnostic Tests, Routine"[Mesh] 

OR "Diagnostic Test Approval"[Mesh] )

PUBMED

(("Zika Virus"[Mesh] OR "Zika Virus Infection"[Mesh] OR "NS1 protein, zika virus" [Supplementary 
Concept]) AND ( "Diagnosis"[Mesh] OR "Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Immunologic 
Tests"[Mesh] OR "Clinical Laboratory Techniques"[Mesh] )) AND ( "Diagnostic Tests, Routine"[Mesh] 
OR "Diagnostic Test Approval"[Mesh] )

BVS Zika Virus; Diagnosis; Diagnostic test
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3. Resultados 

* Artigo 01_ L’Huillier, 2017; Artigo 02_Safronetz, 2017; Artigo03_Steinhagen, 2016



3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugerimos a necessidade de outros estudos de acurácia e 
cruzamento com outros flavivírus para se ter diagnóstico seguro, rápido e de manuseio 
fácil com baixa reatividade cruzada.  
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